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KiNnéris™
o ‘ Composition du colis

1 coussin

1 housse de protfection

1 pompe de gonflage manuel avec manomeétre + notice

Notices d'instructions @ .......ccccooeeeiiiiiiiiieeee p.4 1 KIT de réparation
. ) @ ‘ Contents of package
INSTTUCTIONS e p.5 T cushion
Manual de instrucCiones @ .........ccocvveeiiiieiiiieiieei, p.6 1 protective cover
1 manual inflation pump with manometer + leaflet
Manuale d'istruzioni @ ......cooviii p.7 1 repair KIT
Bedienungsanleitung & ....covvveeeeeeeeeee e p.8 [ E ) ‘ Composicion del paguete
1 cojin
Instructiehandleidingen: ... p.? 1 funda protectora

1 bomba de inflado manual con mandmetro + instrucciones
1 KIT de reparacién

o ‘ Composizione dei colli

Référence et dimensions @ .......ccccceeveevieeneenneene p. 10 | cuscino

| federa

| pompa per il gonfiaggio manuale con manometro + istruzioni
| KIT di riparazione

o ‘ Lieferumfang
1 Kissen

Referenz und Abmessungen (Allemand) 1 Schutzbezug
) ] 1 Blasebalg zur manuellen Beflllung
Referentie en afmetingen 1 Reparaturset

(NLJ ‘ Samenstelling van het collo
1 Kissen
1 Schutzbezug

1 Blasebalg zur manuellen Beflllung
1 Reparaturset

Reference and sizes (Anglais)

Referencia y dimensiones (Espagnol)

Riferimenti e dimensioni (Italien)




CONSEILS
La premiere prévention des escarres au fauteuil consiste & changer les points d’appuis du corps sur le coussin toutes les 2 heures
pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre I'imigation des tissus.

PRINCIPE
Prévenir les escarres au niveau des zones fessieres en contact avec le support parimmersion des protubérances osseuses et
réduction des forces de cisaillement.

CHOIX DU PRODUIT
Personne a risque d'escarres sans troubles de la stabilité : coussin mono-compartiment
Personne a risque d'escarres avec troubles de la stabilité : coussin multi-compartiments

INDICATIONS
Risque d'escarres élevées chez des personnes en position assise présentant une réduction de leur mobilité, activité, sensibilité
et/ou antécédents d'escarres sacro-coccygiennes.

CONTRE INDICATIONS
Escarres constituées en zone d'appui (sauf avis médical)

CONSEILS D’UTILISATION
Le coussin doit éfre installé les cellules vers le haut. Il doit étre utilisé exclusivement avec la protection fournie par ASKLE SANTE.
Le gonflage est réalisé au moyen de la pompe manuelle fournie avec son manometre intégré. L'ajustement optimal de la
pression de gonflage doit étre réalisé en accord avec la table de correspondance « Poids / Taille » fournie avec le manométre.
Inscrire la valeur de pression sur la fiche de I'usager.
Pour les coussins multi-compartiments, le gonflage doit étre effectué selon la méme méthode en veillant qu'il n'existe pas de
talonnement par un test manuel « au jugé » complémentaire :

e Assoir le patient sur le coussin préalablement gonflé

o Ajuster les pressions de gonflage en tenant compte des données physiologiques de la personne (asymétrie, obliquité du
bassin), et des valeurs indicatives selon la table de correspondance fournie,
Vérifier que le coussin présente un volume d'air suffisant en placant la main paume vers le haut entre la zone fessiere et la
base. Un coussin suffisamment gonflé présente une base pneumatique sécurisée entre 1,5 et 2 cm d'air sous les ischions.
e La démarche doit étre répétée sur chacun des compartiments

DONNEES TECHNIQUES
Poids patient (mini-maxi)
Poids du produit

40— 150 Kg
De 1,5kg a 2,5 kg en fonction des références

Pression maximale admissible 100 mBar
Matiére du coussin Néopréne
Matiére de la housse Polyester / Polyuréthane + Elasthanne en surface
Pression maximal mesurée Poids patient Pression maximale
(Laboratoire National d'Essai — 40 kg 43 g/cm?
France) 1g/cm? = 0,75 mm Hg 60 kg 72 g/cm?

80 kg 89 g/cm?

Article traité avec une substance biocide sans risque pour I'usager. www.winncare.fr

ENTRETIEN/DESINFECTION

MAINTENANCE ET REPARATION

\

Opérations & réaliser dans un lieu sec, propre, avec des mains préalablement lavées avec un savon.

Conseil : Solliciter votre prestataire pour la réalisation de cette opération de maintenance si nécessaire.

1 - Surgonfler le coussin.

2 - Immerger le dans un récipient remplie d'eau claire exclusivement afin de trouver la fuite. Pour cela, repérer le chapelet de
bulles qui s'échappent du trou. Dans le cas d'une déchirure passer directement a 'étape 5.

3 - Repérer le trou afin de mieux visudliser la fuite.

4 - Sécher le coussin au moyen d'un linge sec, propre et sans peluches. La surface doit étre parfaitement PROPRE et SECHE pour
une bonne adhérence de la rustine.

5 - Ouvrir le sachet contenant la compresse imprégnée d'alcool & 70°, la déplier et 'appliquer de maniére étendue autour de la
|ésion (surface supérieure a une piece de 1euro).

6 - Attendre 1 minute

7 - Retirer la rustine de son support en touchant au minimum la surface collante.

8 - Appliquer la rustine en appuyant fortement. Puis utiliser un outil arrondi (ex: dos d'une cuillére & café) en partant du centre

vers la périphérie. Supprimer toutes les bulles jusqu'a obtenir une transparence totale de la rustine.

9 - Remettre la housse.

10 - Ajuster le gonflage en utilisant la grille de correspondance fournie avec le manometre de pression.

La rustine doit étre stockée entre 0°C et 60°C et mis en application entre 15°C et 45°C.

Apres réparation I'usage du coussin sera limité a 15 jours. Ce délai doit permettre de disposer d'un produit de substitution afin de

fransmettre le produit réparé au service apres vente d'Askle

CONDITIONS D’UTILSATION ET DE STOCKAGE
Les supports pneumatiques a cellules télescopiques doivent étre de préférence stockés a plat, a I'abri de toute lumiére directe
et humidité excessive.

Utilisation Stoackage
Plage de température 15°C — 45°C 10°C - 50°C
Plage d’humidité 30% - 70% 10% - 90%
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Coussin - - . N Usage d'un produit
Lavage modéré | Ne pas utiliser de Ne pas Ne pas nettoyer | Ne pas sécher & détergent/désinfectant

jusqu'a 90°C produit chloré repassser asec la machine s
de surface autorisé
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<5000ppm

Housse - Con;enfrchon Sechogervec Usage d'un produit
Lavage modéré maximale de Ne pas Ne pas nettoyer confrainte . P
. TS omo - N . détergent/désinfectant
jusqu'a 90°C chlore autorisée de repassser asec thermique - .
. de surface autorisé
5000ppm réduite

PRECAUTIONS D’UTILISATION

Lors de I'opération de lavage, veiller a ce que les valves soient fermées.

Eviter I'usage régulier d'une solution & base de chlore.

Proscrire tout contact direct de I'enveloppe néopréne avec des produits corrosifs, coupants, franchants.

Réajuster le gonflage du coussin en cas de gros écarts de température ou d'alfitude.

Dans le cas d'une prise de douche en fauteuil, utiliser le coussin sans housse ou la remplacer par une protection seche.

REUTILISATION
Avant réutilisation pour une autre personne, nettoyer et désinfecter le coussin avec une solution de produit « détergent-
désinfectant ». Nous conseillons de remplacer la housse.

ELIMINATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX
Ne pas jeter le produit dans la nature en dehors des lieux dédiés.

GARANTIE

La durée de garantie des coussins KINERIS est de trois ans. Cette garantie démarre & la date d'achat chez votre distributeur.
Dans le cas d'un usage & patient unique, la garantie concerne le support et sa protection. Dans le cas d'un usage multi-
patients, la durée de la protection est ramenée & un an.

La garantie ne couvre pas I'usure normale du produit et de sa protection ; elle ne se substitue pas aux garanties légales.
Contactez votre distributeur en lui présentant le produit incriminé. Celui-ci effectuera les démarches nécessaires aupres de notre
société afin de procéder soit & une réparation soit & un échange.




INSTRUCTIONS
Primary prevention of bedsores involves adjusting pressure points on the cushion every 2 hours fo prevent vessels being
compressed for too long with respect to bone projection and to allow fissue drainage.

PRINCIPLE
To prevent bedsores in buttock areas in contact with the cushion by supporting bone projections and reducing shear forces.

CHOICE OF PRODUCT
Individual at risk of bedsores with no stability problems: single compartment cushion
Individual at risk of bedsores with stability problems: multi compartment cushion

INDICATIONS
High risk of bedsores for individuals in sitting position with reduced mobility, activity, sensitivity and/or history of contact bedsores.

CONTRAINDICATIONS
Bedsores in pressure area (except upon medical advice)

INSTRUCTIONS FOR USE
The cushion must be installed with the cells towards the top. It must be used exclusively with the protective cover provided by
ASKLE SANTE.
Inflation is done using the manual pump supplied with an integral manometer. Optimum adjustment of inflation pressure must be
done in line with the Height/Weight correspondence table supplied with the manometer. Write the pressure value on the user
leaflet.
For multi-compartment cushions, inflation must be done using the same method ensuring that there is no damage by a manual
test deemed to be supplementary:

« Sit the patient on the previously inflated cushion
Adjust inflation pressure taking the individual's physiology into account (asymmetry, obliqueness of pelvis) and indicative
values according to the correspondence table provided.
Check that the cushion has sufficient air by placing your hand with palm facing upwards between the buttock area and
the base. A sufficiently inflated cushion has a secure pneumatic base with between 1.5 and 2 cm of air under ischiums.
o This step must be repeated on each of the compartments

TECHNICAL DATA

Patient weight (min,-max) 40 - 150 Kg
Product weight From 1.5 kg fo 2.5 kg depending on reference
Admissible maximum pressure 100 mBar
Cushion material Neoprene
Cover material Polyester / Polyurethane +elastane on surface
Maximum pressure measured Patient weight Maximum pressure
(Laboratoire National d'Essai — 40 kg 43 g/cm?
France) 1g/cm? = 0,75 mm Hg 60 kg 72 g/cm?

80 kg 89 g/cm?

Item treated with a biocidal substance that is safe for the user. www.winncare.fr

MAINTENANCE/DISINFECTION

I
A = Q H i
hi .
Cushion quercfe Do npf use . Do not dry Do not machine Use an approved
washing up to chlorinated Do not iron L
S clean dry disinfectant/detergent
90°C products
B It
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Cover Moderate Maximum chlorine Dry with Use an approved
. . . Do not dry reduced
washing up to concentration of Do not iron clean thermal surface
90°C 5000ppm restriction disinfectant/detergent

PRECAUTIONS FOR USE

When washing, ensure that valves are sealed.

Avoid regular use of a chlorine-based solution.

Do not allow direct contact of the neoprene cover with corrosive or cutting products.

Re-adjust cushion inflation in the event of large temperature or altitude discrepancies.

If taking a shower in the chair, use the cushion without the cover or replace it with a dry protective cover.

RE-USE
Before use by another person, clean and disinfect the cushion with a detergent/disinfectant We recommend changing the
cover.

MAINTENANCE AND REPAIR

\

Operations to be done in a clean, dry place with hands previously washed with soap.
Recommendation: Consult your service provider for maintenance operations if required.
1 - Over inflate the cushion.
2 - Immerse it in a container filled with clear water to find the leak. For this, mark where the
bubbles are escaping from. In the event of a tear, go directly to step 5.
3 - Mark the hole to see the leak better.
4 - Dry the cushion using a clean, dry, non-fluffy cloth. The surface must be completely CLEAN AND DRY for
proper adherence of the rubber repair patch.
5 - Open the sachet containing the compress impregnated with alcohol at 70°, unfold it and apply extensively around
the hole (surface bigger than a Teuro coin).
6 - Wait for 1 minute
7 - Remove the rubber repair patch from its support touching the sticky surface as little as possible.
8 - Apply the rubber repair patch by pressing down strongly. Then use a rounded implement (e.g. back of a teaspoon) starting
from the middle
towards the edge. Remove all bubbles until total transparency of the rubber repair patch is obtained.
9 - Replace the cover.
10 - Adjust inflation using the correspondence table provided with the pressure manometer.
The rubber repair patch must be stored between 0°C and 60°C and used between 15°C and 45°C.
After repair, use of the cushion shalll be limited to 15 days. This period should allow you fo find a replacement so as to send the
repaired product to the Askle after-sales service.

USAGE AND STORAGE CONDITIONS
Pneumatic supports with telescopic cells must ideally be stored flat, away from direct light and excessive humidity.

Use Storage
Temperature range 15°C — 45°C 10°C - 50°C
Humidity range 30% - 70% 10% - 90%

DISPOSAL OF MEDICAL DEVICES
Do not dispose of the product in the countryside outside of dedicated locations.

GUARANTEE

The guarantee duration for KINERIS and OPTIMAIR cushions is three years. This guarantee starts from the date of purchase from
your distributor. In the case of single patient use, the guarantee relates to the support and its protective cover. In the case of
multi-patient use, the duration of the protective coveris one year.

The guarantee does not cover normal wear of the product and its protective cover; it does not substitute legal guarantees.
Contact your distributor about a defective product. He/she will start the necessary steps with our company to proceed with
either repair or exchange.



http://www.winncare.fr/

CONSEJOS

La primera prevencion de las escaras en el sillén consiste en cambiar los puntos de apoyo del cuerpo en el cojin cada 2 horas
para reducir una compresién excesivamente prolongada de los vasos respecto a los salientes éseos y para permitir la irrigacion
de los tejidos.

PRINCIPIO
Prevenir las escaras en las zonas gliteas en contacto con el soporte por la inmersién de las protuberancias éseas y la reduccién
de las fuerzas de cizalladura.

ELECCION DEL PRODUCTO
Personas con riesgo de escaras sin problemas de estabilidad: cojin monocompartimento
Personas con riesgo de escaras con problemas de estabilidad: cojin multicompartimentos

INDICACIONES
Riesgo de escaras profundas en personas en posicion sentada que presentan una reduccion de su movilidad, actividad,
sensibilidad y/o antecedentes de escaras en sacro-coxis.

CONTRAINDICACIONES
Escaras presentes en la zona de apoyo (salvo recomendacion médica)

CONSEJOS DE USO
El cojin debe colocarse con las células hacia arriba. Debe utilizarse exclusivamente con la proteccién suministrada por ASKLE
SANTE.
Se hincha con la ayuda de la bomba manual suministrada con su mandmetro incorporado. El ajuste dptimo de la presién de
inflado debe realizarse de acuerdo con la tabla de correspondencia “Peso/Talla” suministrada con el mandémetro. Anotar el
valor de la presion en la ficha del usuario.
En el caso de los cojines multicompartimentos, el inflado debe realizarse segin el mismo método y vigilando que no se
produzca un rozamiento mediante una prueba manual “considerada” complementaria:

« Sentar al paciente en el cojin previamente inflado

o Ajuste las presiones de inflado teniendo en cuenta los datos fisioldgicos de la persona (asimetria, oblicuidad de la pelvis), y

los valores indicativos segun la tabla de correspondencia suministrada.

® Compruebe que el cojin presenta un volumen de aire suficiente colocando la mano con la palma hacia arriba entre la
zona glUtea y la base. Un cojin suficientemente inflado presenta una base neumdtica protegida de entre 1,5y 2 cm de
aire bajo los isquiones.

o Deberd repetirse el mismo procedimiento en cada uno de los compartimentos.

DATOS TECNICOS
Peso paciente (min-mdx)
Peso del producto

40 - 150 Kg
De 1,5 kg a 2,5 kg en funcién de las referencias

Presidn mdxima admisible 100 mBar

Material del cojin Neopreno

Material de la funda Poliéster / Poliuretano + Elastano en la superficie
Presidon méxima medida Peso paciente Presién méxima
(Laboratorio Nacional de 40 kg 43 g/cm?
Ensayos — Francia) 1g/cm? = 60 kg 72 g/cm?
0.75mm Hg 80 kg 89 g/cm?

Articulo tratado con una sustancia de biocidas sin peligro alguno para el usuario. www.winncare.fr
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MANTENIMIENTO/DESINFECCION Lavado No
” L No secar Uso de un producto
Cojin moderado - ” No limpiar N
o No utilizar lejia en detergente/desinfectante
maximo planchar en L N
o secadora | de superficies autorizado
90°C seco
n &
N =2 | @
. Secado
Funda Lavado Con§¢n1rooon ) NQ con Uso de un producto
moderado madxima de No limpiar | . .~ ., N
N ” . limitacién | detergente/desinfectante
maximo lejia autorizada | planchar en P L -
o térmica de superficies autorizado
90°C de 5000rpm seco reducida

PRECAUCIONES DE USO

Durante la operacion de lavado, vigile que las valvulas estén cerradas.

Evite el uso regular de una solucién a base de lejia.

Impida todo contacto directo de la funda de neopreno con productos corrosivos, cortantes, afilados.
Redjuste el inflado del cojin en caso de grandes diferencias de temperatura o de altitud.

En caso de ducharse en el silldn, utilice el cojin sin funda o sustitUyala por una proteccién seca.

REUTILIZACION
Antes de que la reutilice ofra persona, limpie y desinfecte el cojin con una solucién de producto “detergente-desinfectante”. Le
MANTENIMIENTO Y REPARACION

aconsejamos sustituir la funda.
g OK
=)
L )

Operaciones que deben realizarse en un lugar seco, limpio y con las manos previomente lavadas con jabén.

Consejo: Si es necesario, recurra a su proveedor para la realizacion de esta operacidon de mantenimiento.

1 - Infle en exceso el cojin.

2 - Sumérjalo en un recipiente lleno de agua limpia con el objeto de localizar la fuga. Para ello, localice la ristra de
burbujas que sale del agujero. En caso de desgarro, pase directamente al paso 5.

3 - Localice el agujero para visualizar mejor la fuga.

4 - Seque el cojin con un pafno seco, limpio y sin pelusa. La superficie debe quedar perfectamente LIMPIA y SECA para
conseguir una correcta adherencia del parche.

5 — Abra la bolsa que contiene la compresa impregnada de alcohol de 70°, despliéguela y extiéndela alrededor de la
lesion (superficie superior a una moneda de 1 euro)

6 — Espere 1 minuto

7 — Retire el parche de su soporte tocando lo menos que pueda la superficie adhesiva.

8 - Aplique el parche y apriételo con fuerza. A continuacién utilice una herramienta redonda (por ejemplo, el revés de una

cucharita de café) partiendo del centro hacia la periferia. Elimine todas las burbujas hasta obtener una transparencia total del

parche.

9 — Cologue de nuevo la funda.

10 - Ajuste el inflado utilizando la tabla de correspondencia suministrada con el manémetro de presion.

Guarde el parche entre 0° C y 60° C y apliquelo entre 15° Cy 45° C.

Tras la reparacion, la utilizacion del cojin tendrd un limite de 15 dias. Este plazo ha de permitir disponer de un producto de

sustitucion a fin de enviar el producto reparado al servicio postventa de Askle

CONDICIONES DE USO Y DE ALMACENAMIENTO
Los soportes neumdticos de células telescopicas deben guardarse preferiblemente en plano, al amparo de la luz directa y de
una humedad excesiva.

Uso Almacenamiento
Intervalo de temperatura 15°C-45°C 10°C -50°C
Intervalo de humedad 30%-70% 10%-90%

ELIMINACION DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS
No tire el producto en un entorno natural ajeno a los lugares especiales para ello.

GARANTIA

La duracién de la garantia de los cojines KINERIS y OPTIMAIR es de tres afos. Esta garantia entra en vigor en la fecha de
compra en su distribuidor. En caso de utilizarlo con un Unico paciente, la garantia se refiere al soporte y a su proteccién. En
caso de uso con varios pacientes, la duracién de la proteccién se limita a un afo.

La garantia no cubre el desgaste normal del producto y de su proteccion; la garantia no sustituye a las garantias legales.
Contacte con su distribuidor y liévele el producto afectado. Este realizard los frdmites necesarios ante nuestra empresa para
proceder a su reparacion o a su sustitucion.




ITALIANO ‘ MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

CONSIGLI
La prima prevenzione delle piaghe da decubito consiste nel cambiare i punti di appoggio del corpo sul cuscino ogni 2 ore per
limitare la compressione prolungata dei vasi sanguigni e permettere la circolazione nei tessuti.

PRINCIPIO
Prevenire le piaghe a livello delle natiche a contatto con il supporto attraverso immersione delle protuberanze ossee e riduzione
delle forze di taglio.

SCELTA DEL PRODOTTO
Persone soggette a piaghe da decubito senza problemi di stabilita: cuscino mono-compartimentale Svolgere la manutenzione in luogo asciutto, pulito e con manilavate.
Persone soggette a piaghe da decubito con problemi di stabilita: cuscino a compartimenti multipli Raccomandazione: se necessario, far svolgere la manutenzione al proprio fornitore.
I- Gonfiare eccessivamente il cuscino.
INDICAZIONI 2 —Immergerlo in un recipiente pieno di acqua pulita per trovare la perdita. A tal fine, fare riferimento alle
Rischio elevato di piaghe da decubito nelle persone in posizione seduta con riduzione della mobilita, attivitd, sensibilita e/o bolle che escono dal foro. In caso di scucitura, passare direttamente al punto 5.
precedenti di piaghe sacro-coccigee. 3 -Marcare il buco per visualizzare meglio la perdita.
4 - Asciugare il cuscino con un panno secco, pulito e senza pelucchi. Per ottenere un buon risultato, la superficie deve essere
CONTRINDICAZIONI perfettamente
Presenza di piaghe nelle aree di appoggio (€ necessario il parere del medico) PULITA E ASCIUTTA.
5 — Aprire il sacchetto contenente il tampone impregnato di alcool a 70°C, aprirlo e applicarlo attorno al
CONSIGLI DI UTILIZZO foro (superficie piu grande di una moneta da 1 euro).
Il cuscino deve essere montato con le celle verso I'alto. Deve essere usato esclusivamente con la protezione fornita da ASKLE 6 — Attendere 1 minuto
SANTE. 7 —Togliete il cerotto dal supporto toccando il meno possibile la superficie adesiva.
Viene gonfiato con la pompa manuale in dotazione con manometro integrato. La regolazione ottimale della pressione di 8 - Applicare il cerotto esercitando una forte pressione. Utilizzare un attrezzo arrotondato (ad es. la parte convessa di un
gonfiaggio si ha osservando la tabella dei "Pesi/taglia” fornita col manometro. Scrivere il valore della pressione sulla scheda cucchiaino) partendo dal centro
dell'utente. verso i bordi. Togliere le bolle e ripassare fino a quando il cerotto sard completamente trasparente.
Per i cuscini a compartimenti multipli, il gonfi aggio deve essere effettuato con lo stesso sistema, tenendo conto che non esiste 9 — Rimettere la federa.
un riferimento mediante un test manuale come “giudizio” complementare: 10 — Regolare il gonfi aggio utilizzando la griglia di corrispondenza fornita con il manometro della pressione.
e Farsedere il paziente sul cuscino gonfiato Il cerotto deve essere conservato a una temperatura fra 0 e 60°C e applicato a una temperatura fra 15 e 45°C.
* Regolare la pressione di gonfi aggio tenendo conto della fisiologia della persona (asimmetria, obliquita del bacino) e dei Dopo riparazione, I'uso del cuscino sard limitato a 15 giorni. Questo periodo deve consentire di disporre di un prodotto
valori indicativi secondo la fabella diriferimento fornita. sostitutivo al fine di trasmettere il prodotto riparato al servizio post-vendita di Askle

® Verificare che il cuscino presenti un volume d'aria sufficiente inserendo la mano, col palmo rivolto verso I'alto, fra le natiche
e la base. Un cuscino sufficientemente gonfio presenta una base pneumatica fra 1,5 e 2 cm d'aria sotto I'ischio.
* Questa procedura deve essere ripetuta su tutti i compartimenti.

UTILIZZO E STOCCAGGIO
| supporti pneumatici a cellule telescopiche devono essere preferibilmente conservato su un luogo piano, al riparo dalla luce
diretta e dall'umiditd eccessiva.

DATI TECNICI Utilizzo Stoccaggio
Peso del paziente (minimo- 40-150 Kg Gamma di temperatura 15°C — 45°C 10°C - 50°C
massimo) Gamma delle umidita 30% - 70% 10% - 90%
Peso del prodotto: da 1,5 a 2,5 kg in funzione dei riferimenti
Pressione massima ammessa: | 100 mBar SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICALI
Materiale del cuscino: neoprene Non disperdere il prodotto nell’ambiente o in luogo non indicato.
Materiale del rivestimento: oliestere/poliuretano + elastane in superficie GARANZIA
PLreSbSIOHTe rno,s\lSIn;O mllsér,gm . Peso del paziente Pressione moiﬂmo La garanzia sui cuscini KINERIS e OPTIMAR dura fre anni. La garanzia inizia dalla data dell’ acquisto presso il distributore. Se il
I(:rgngg? ?lrfcm? I=O(I;C715 mri]s?-lI N 2 43 g/sz prodotto viene utilizzato per un unico paziente, la garanzia copre il supporto e la federa. Se il prodotto viene utilizzato per pivu
g ’ 9 60 kg 72 g/cm pazienti, la garanzia della federa & limitata a un anno.
80 kg 89 g/cm? La garanzia non copre I'usura normale del prodotto e della federa, non sostituisce le garanzie legali.
Articolo trattato con sostanza biocida senza rischi per I'utilizzatore. www.winncare . fr Contattare il distributore e inviargli il prodotto danneggiato. Questi disbrigherd le pratiche con la nostra societd per la

riparazione o la sostituzione del prodotto.
MANUTENZIONE/DISINFEZIONE
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Cuscino Lavaggio fino Non pulire a Non mettere in Ufiizzare un
ggo Non utilizzare cloro | Non stirare ot . . detergente/disinfettante
a90°C secco asciugatrice .
autorizzato
) &
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Rivestimento Lavaggio fino Concentrazione Non pulire a Asciugatura a Utilizzare un
ggo massima di cloro Non stirare P temperatura | detergente/disinfettante
a90°C secco ; .
5000ppm ridotta autorizzato

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Controllare che le valvole siano chiuse prima del lavaggio.

Non usare regolarmente soluzioni a base di cloro.

Evitare il contatto diretto del neoprene con prodotti corrosivi, taglienti o appuntiti.

Ricontrollare la pressione di gonfi aggio del cuscino in caso di forti sbalzi termici o di altitudine.

Se il cuscino viene utilizzato in doccia, utilizzarlo senza rivestimento o sostituirlo con un rivestimento asciutto.

RIUTILIZZO
Prima di utilizzarlo per un’alfra persona, pulire e disinfettare il cuscino con una soluzione « detergente/disinfettante » .
Consigliamo di sostituire il rivestimento.




Die erste VorbeugungsmaBnahme gegeniber einem Dekubitus im Rollstuhl besteht in einem Wechsel der Druckpunkte des
Kérpers auf dem Kissen alle 2 Stunden, um eine zu lange Komprimierung der Blutgef&Be gegeniber den Knochenvorspringen zu
verhindern und die Durchblutung des Gewebes zu erlauben.

PRINZIP
Vorbeugung des Dekubitus im GesdBbereich, der mit dem Tréiger in Kontakt kommt, durch Eintauchen der Knochenvorspringe
und Reduzierung der Abscherkrdfte.

WAHL DES PRODUKTS
Dekubitus-geféhrdete Person ohne Gleichgewichtsstorungen: Kissen mit einem Fach
Dekubitus-gefdhrdete Person mit Gleichgewichtsstérungen: Kissen mit mehreren Fachern

INDIKATIONEN
Hohes Dekubitusrisiko bei Personen in sitzender Position, die eine reduzierte Beweglichkeit, eine reduzierte Aktivitat, eine
reduzierte Sensibilitdt und / oder Prézedenzfdlle eines Dekubitus im SteiBbeinbereich aufweisen.

GEGENANZEIGEN
Im StUtzbereich gebildeter Dekubitus (&rztliche Empfehlung ausgenommen)

BENUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

Das Kissen muss mit den Zellen nach oben eingelegt werden. Es darf nur mit dem von ASKLE SANTE gelieferten Schutz verwendet
werden.

Das Aufpumpen erfolgt mithilfe der mitgelieferten Handpumpe mit ihnrem eingebauten Druckmesser. Die optimale Anpassung
des Aufblasdrucks muss gemdaB der manuellen Test "nach AugenmaB"” festgestellt wird.

o Den Patienten auf das zuvor aufgeblasene Kissen setzen.

o Den Aufblasdruck anpassen, und dabei die physiologischen Gegebenheiten der Person (Asymmetrie, Schragstellung des
Beckens) und Richtwerte gemdaB der mitgelieferten Korrespondenztabelle berUcksichtigen.

o Uberprifen, dass das Kissen ein ausreichendes Luftvolumen aufweist, indem man die Handfléche zwischen dem
GesdBbereich und der Basis nach oben platziert. Ein ausreichend aufgeblasenes Kissen weist unter den Ischionen eine
gesicherte pneumatische Basis zwischen 1,5 und 2 cm auf.

o Dieser Handgriff ist bei jedem Fach zu wiederholen.

TECHNISCHE DATEN
Gewicht des Patienten
(Minimum / Maximum)

40 bis 150 kg

Gewicht des Produkts Von 1,5 kg bis 2,5 kg, je nach den Referenzen
Zuldssiger Hochstdruck 100 mBar
Material des Kissens Neopren

Material des Bezugs Polyester / Polyurethan + Elasthan an der Oberfl&che

Gemessener maximaler Druck Patientengewicht Héchstdruck
(Staatliches Versuchslabor - 40 kg 43 g/cm?
Frankreich) 1g/cm?=0,75 mm 60 kg 72 g/cm?
Hg 80 kg 89 g/cm?

Mit einem fUr den Anwender gefahrlosen Biozid-Wirkstoff behandelter Artikel. www.winncare.fr

PFLEGE / DESINFEKTION
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Verwendung eines

Kissen Vorsichtiges Keine gechlorten Nicht frocken Nicht in der Oberfléchenreinigungs-
Waschen bis zu Produkte Nicht bigeln . Maschine . . 9ung
o reinigen / -desinfektionsprodukts
90°C verwenden frocknen

zul@ssig

=5000ppm
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Trocknen mit Verwendung eines

Bezug Vorswchhggs Zulcssige mcmmg\e ) . Nicht frocken reduzierter Oberfl&chenreinigungs-

Waschen bis zu | Chlorkonzentration | Nicht bUgeln - thermisch desinfekii Jukt

90°C 5000 ppm reinigen ermischer / -desinfektionsprodukts
Beanspruchung zul&ssig

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BENUTZUNG

Beim Waschen darauf achten, dass die Ventile geschlossen sind.

Den regelmd&Bigen Einsatz einer Losung auf Chlorbasis vermeiden.

Jeglicher direkter Kontakt der Neoprenhille mit &tzenden, schneidenden, scharfen Produkten ist zu vermeiden.

Das Volumen des Kissens bei groBen Abweichungen aufgrund der Temperatur oder der Hohe anpassen.

Bei einer Dusche im Rollstuhl das Kissen ohne Bezug verwenden oder den Bezug durch einen trockenen Schutz ersetzen.

WIEDERVERWENDUNG
Vor der Benutzung fUr eine andere Person das Kissen mit einer ,,Reinigungs-Desinfektionsldsung" reinigen und desinfizieren. Wir
empfehlen den Austausch des Kissens.

INSTANDHALTUNG UND REPARATUR

\

An einem trockenen und sauberen Ort mit zuvor mit Seife gewaschenen Hénden durchzufihrende Handgriffe:

Empfehlung: Sprechen Sie ggf. lhren Dienstleister hinsichtlich dieser Instandhaltungsarbeiten an.

1 - Das Kissen stark aufblasen.

2 - Esin einen Behdlter mit klarem Wasser tauchen, um das Leck zu finden. Zu diesem Zweck auf die Bl&schenkette achten,
die aus dem Loch aufsteigt. Bei einem Riss direkt zu Stufe 5 Ubergehen.

3 - Das Loch markieren, um das Leck besser anzuzeigen.

4 - Das Kissen mithilfe eines trockenen, sauberen und fusselfreien Tuchs trocknen. Die Oberflédche muss absolut SAUBER und

TROCKEN sein, damit
der Flicken sicher halt.

5 - Den die mit 70° Alkohol getrdnkte Kompresse enthaltenden Beutel 6ffnen, die Kompresse entfalten und ausgebreitet auf dem
Loch oder dem Riss anwenden (FlGche, die die GréBe eines 1-EurostUcks Ubersteigt).

6 - Mindestens 1 Minute warten

7 - Den Flicken von seinem Trager abziehen und dabei die Klebefldche so wenig wie mdglich berlhren.

8 - Den Flicken durch starkes Dricken anwenden. Dann ein abgerundetes Werkzeug (z. B.: die RUckseite eines Teelbffels)

verwenden und dabei von der Mitte

nach auBen vorgehen. Alle Bladschen entfernen, bis eine totale Transparenz des Flickens erreicht wird.

9 - Den Bezug wieder aufziehen.

10 - Das Volumen durch Heranziehen der mit dem Druckmesser mitgelieferten Entsprechungstabelle anpassen.

Der Flicken muss bei 0°C bis 60°C gelagert und bei 15°C bis 45°C angewendet werden.

Nach der Reparatur ist die Verwendung des Kissens auf 15 Tage beschrdnkt. Binnen dieser Frist kann ein Ersatzprodukt besorgt

werden, damit das reparierte Produkt an den Kundendienst von Askle geschickt werden kann.

NUTZUNGS- UND LAGERBEDINGUNGEN
Pneumatische Tr&iger mit Teleskopzellen mUssen vorzugsweise flach, vor direktem Licht und UbermdBiger Feuchtigkeit geschitzt
elagert werden.

Verwendung Lagerung
Temperaturbereich 15°C —45°C 10°C - 50°C
Feuchtigkeitsbereich 30%-70% 10%-90%

ENTSORGUNG VON MEDIZINISCHEN GERATEN
Das Produkt nicht auBerhalb der dafUr vorgesehenen Orte in die Landschaft werfen.

GARANTIE

Die Laufzeit der Garantie der Kissen KINERIS und OPTIMAIR betrdgt drei Jahre. Diese Garantie setzt mit dem Kaufdatum des
Produkts bei lhrem H&ndler ein. Wird es nur fUr einen einzigen Patienten verwendet, betrifft die Garantie den Trédger und seinen
Schutz. Bei einer Verwendung bei mehreren Patienten verkUrzt sich die Laufzeit der Garantie auf ein Jahr.

Diese Garantie deckt nicht die normale Abnutzung des Produkts und seines Schutzes ab und tritt nicht an Stelle der gesetzlichen
Garantien.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Handler und zeigen Sie ihm das reklamierte Produkt. Er wird die notwendigen Schritte bei unserer
Firma einleiten, um entweder eine Reparatur oder einen standardmdBigen Ersatz vornehmen zu lassen.




NEDERLANDS \

TIPS:

De eerste preventiemaatregel tegen decubitus in de stoel bestaat in het wijzigen van de drukpunten van het lichaam op het
kussen om de 2 uur, om een langdurige compressie van de vaten fer hoogte van botuitsteeksels te beperken en om de
doorbloeding van de weefsels toe te laten.

PRINCIPE
Decubitus voorkomen aan de zitvlakken die in contact komen met de steun, door onderdompeling van de botuitsteeksels en
beperking van de afschuifkrachten.

KEUZE VAN HET PRODUCT
Decubitusgevoelige personen zonder evenwichtsstoornissen: kussen met één vak
Decubitusgevoelige personen met evenwichtsstoornissen: kussen met meerdere vakken

INDICATIES
Vergroot decubitusrisico bij personen in zittende houding, die een beperking van de mobiliteit, activiteit, gevoeligheid en/of
antecedenten van decubitus aan heiligbeen-stuitbeen vertonen.

CONTRA-INDICATIES
Decubitus in de steungebieden (behoudens medisch advies)

GEBRUIKSTIPS

Het kussen moet met de cellen naar boven geplaatst worden. Het mag uvitsluitend met de bescherming geleverd door ASKLE
SANTE gebruikt worden.

Het wordt opgeblazen met de bijgeleverde manuele pomp met ingebouwde manometer. De druk moet optimaal afgestemd
worden aan de hand van de overeenstemmingstabel "Gewicht/Grootte" die bij de manometer geleverd wordt. De drukwaarde
op de fiche van de gebruiker noteren.

Kussens met meerdere vakken worden op dezelfde manier opgepompt; door een aanvullende manuele test "op zicht" moet
men er evenwel voor zorgen dat men niet op de bodem zit: Het kussen oppompen en de patiént op het kussen zetten.

De druk aanpassen; daarbij rekening houden met de fysiologische kenmerken van de persoon (asymmetrie, schuinte van het
bekken) en met de aanbevolen waarden in de bijgeleverde overeenstemmingstabel

Controleren of het kussen voldoende lucht bevat door de hand met de handpalm naar boven tussen het zitviak en de basis te
leggen. Een kussen dat voldoende opgepompt is, vertoont onder de zitbenen een veilige pneumatische basis van 1,5 tot 2 cm.
De stappen moeten herhaald worden voor alle vakken.

TECHNISCHE GEGEVENS
Gewicht patiént (min.-max.)
Gewicht van het product

40 - 150 kg
Van 1,5 kg tot 2,5 kg naargelang van de referenties

Maximaal toelaatbare druk 100 mBar
Materiaal van het kussen Neopreen
Materiaal van de hoes Polyester / Polyurethaan + Elastan aan de bovenzijde
Gemeten maximale druk Gewicht patiént Maximale druk
(Nationaal Proeflaboratorium 40 kg 43 g/cm?
— Frankrik) 1 g/cm?=0,75 mm 60 kg 72 g/cm?
Hg 80 kg 89 g/cm?
Artikel behandeld met een biocide zonder gevaar voor de gebruiker. www.winncare.fr
ONDERHOUD/ONTSMETTING
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Kussen Gematigde Geen . Niet drogen in . _Gebrmk van een
. . Niet reinigend/ontsmettend
wascyclus tot 90 chloorhoudend Niet strijken L de .
o . droogreinigen opperviaktemiddel
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Hoes Gematigde toegelaten . . . errwk van een
- . " Niet Drogen bijlage | reinigend/ontsmettend
wascyclus fot 90 concentratie Niet striken droogreinigen temperatuur opperviaktemiddel
°C chloor van 5000 9 9 P PP
ppm foegelaten

VOORZORGSMAATREGELEN BIlJ HET GEBRUIK

Er bij het wassen voor zorgen dat de ventielen gesloten zijn.

Het regelmatige gebruik van een oplossing op basis van chloor vermijden.

Elk direct contact van het neopreenomhulsel met bijtende, snijldende of scherpe producten vermiiden.

Het luchtvolume in het kussen aanpassen bij grote temperatuur- of hoogteschommelingen.

Indien in de stoel gedoucht wordt, het kussen zonder hoes gebruiken of de hoes vervangen door een droge bescherming.

HERGEBRUIK
Alvorens hergebruik voor een andere persoon, het kussen reinigen en ontsmetten met een "reinigende-ontsmettende" oplossing.
Wijraden aan om de hoes te vervangen.

INSTANDHOUDING EN HERSTELLING

\

Handelingen uit te voeren in een droge en schone omgeving; de handen op voorhand wassen met zeep.
Tip: Uw dienstverlener voor de uitvoering van deze instandhouding raadplegen indien nodig.
1 - Het kussen sterk oppompen.
2 - Het onderdompelen in een recipi€ént met enkel schoon water, om het lek te vinden. Hiertoe letten op de reeks
belletjes die uit het gat ontsnappen. In het geval van een scheur, onmiddellijk naar stap 5 gaan.
3 - Het gat markeren, om het lek beter aan te geven.
4 - Het kussen afdrogen met een droge, schone en pluisvrije doek. Het opperviak moet perfect DROOG en SCHOON zijn voor
een goede hechting van de reparatiepleister.
5 - Het zakje met het in alcohol van 70° gedrenkte kompres openen, het openplooien en het over het gat
(oppervlakte groter dan een munt van 1 euro ) leggen.
6 - 1 minuut wachten
7 - De reparatiepleister uit de verpakking nemen; hierbij de kleefzijde zo min mogelijk aanraken.
8 - De reparatiepleister aanbrengen en goed duwen. Vervolgens met een afgerond voorwerp (vb. achterzijide van een
koffielepel) vanaf het midden
naar buiten duwen. Alle bellen verwiideren tot de reparatiepleister volledig transparant is.
9 - De hoes weer over het kussen trekken.
10 - Het luchtvolume in het kussen aanpassen aan de hand van de overeenstemmingstabel die bij de manometer is geleverd.
De reparatiepleister moet opgeslagen worden fussen 0 °C en 60 °C en aangebracht worden tussen 15 °C en 45 °C.
Na herstelling mag het kussen nog 15 dagen gebruikt worden. In deze termijn kan een vervangingsproduct bezorgd worden en
kan het herstelde product aan de serviceafdeling van Askle overgemaakt worden

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN OPSLAG
Pneumatische dragers met telescopische cellen moeten bij voorkeur plat opgeslagen worden, beschermd tegen direct licht en
overmatige vochtigheid.

Gebruik Opslag
Temperatuurbereik 15°C —45°C 10°C - 50°C
Vochtigheidsbereik 30% - 70% 10% - 90%

VERWIJDERING VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN
Dit product niet buiten de daarvoor voorziene plaatsen in de natuur werpen.

GARANTIE

De kussens KINERIS zijn gewaarborgd gedurende drie jaar. De garantie vangt aan op de datum van aankoop bij uw verdeler. Bjj
gebruik voor een patiént betreft de garantie de ondersteuning en de bescherming. Bij gebruik voor meerdere patiénten wordt
de garantieperiode beperkt tot één jaar.

De garantie dekt niet de normale slijtage van het product en zijn bescherming; ze vervangt niet de wettelijke garanties.

Neem contact op met uw verdeler en toon hem het defecte product. Hij zal het noodzakelike bij onze ondermeming doen en
zorgen voor een herstelling of een vervanging.




Avec Ecofolio

se recyclent.

‘ papiers tous les papiers
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V367 0.8 Kg V3610 36 28,5 x 28,5 30> 34 302> 34
V427 0.9 Kg V4210 42 28,5 x 33 302> 34 34 > 38
V497 1,1 Kg V4910 49 33 x 33 35> 38 35> 38
? V567 1,2Kg V5610 56 33x37.5 35> 38 39 > 42
@ V667 1,1 Kg V6610 36 36 x 36 352> 39 35> 38
‘GLJ V647 1,3Kg V6410 64 37,5x37.5 39 > 42 39 > 42
C V727 1,4Kg V7210 72 37,5 x 42 39 > 42 43 > 46
= V817 1,6 Kg V8110 81 42 x 42 43 > 46 43 > 46
M V907 1.8 Kg V9010 90 42 x 46,5 43 > 46 46 2 50
V677 1,3Kg V6710 42 43 X 36 40 2> 46 35=> 38
V777 1,4Kg V7710 49 43 x42 40 2> 46 42 > 45
V107 2,1 Kg V1010 100 46,5 x 46,5 47 = 51 46 2 50
(e &
A C
AxBxC
10x7x17cm 0,33 Kg
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