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1. Introduzione

Congratulazioni per aver scelto I' Eye-C, un sistema portatile di Video Ingrandimento di Aumed.
Utilizzare la Eye-C per la lettura, la scrittura, visualizzazione mappa / menu / consigli, ecc.

Se avete domande o suggerimenti riguardanti | "use di questo prodotto, contattare il I'azienda
T55 utilizzando le informazioni di contatto.

Informazioni su questo manuale

Questo manuale fornisce una quida completa alle caratteristiche del funzionamento e del Eye-C
il video ingranditore portatile di Aumed.

Il produttore Aumed si riserva tutti | diritti del per | interpretazione di tutti | contenuti in questo
manuale. 5i prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare I'Eye-C e
mantenere il manuale utente in un luego sicuro per riferimenti futuri,

2. Sicurezzae cura

+ Non esporre I'Eye-C alle variazioni estreme o rapida di temperatura o di umidita.

- Non collocare Eye-C vicing a radiatori o riscaldamento, o dove sia esposto alla luce solare
diretta. Queste condizioni possono danneggiare l'elettronica o ottica della Eve-C.

« Gestire I'Eve-C con cura, Maneggiare con cura per evitare di danneggiare le component

interne.
« Mon rimuovere le parti del Eye-C.
« Non aprire uno qualsiasi dei componenti per non invalidare la garanzia dellEye-C.

» Non utilizzare detergenti o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare I'unita, Evitare di
toccare | 'obiettivo della macchina da presa e tenerla pulita utilizzando | mezzi di pulizia
adeguati,
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« Utilizzare solo 'adattatore di alimentazione in dotazione,
« Non colpire, far vibrare, spremere o far cadere | "apparecchio con la viglenza,
+ Non usare | ‘apparecchio sotto i -5 ° o superioria +40~,

L'uso dell” Eye-C diverso da quello descritto in questo manuale utente pud escluderlo da

condizioni di garanzia.

3. |l contenuto della scatola

Mella scatola del videsingranditore Eye-C troviamo:
(1) Il videgingranditare portatile Eye-C

(2 Un caricabatteria elettronico

(3} Custodiain pelle,

(4) Panno per la pulizia della telecamera

(5 Laccio per polsing

(8 Cinghie

(71 Manuale d'Uso
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Conoscere Eye-C

La figura seguente mostra | componenti principali del Eye-C.

(1

(2]

13

4

(51

(6)

(7

(8

Cl [Magmificatwn  ————— =
Range bation J
E-é 2 Viewing Modes | |
— —_ bution
T Freere LCD Screem - iz,
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Pulsante per ingrandimento:

Pulsante colorazione/contrasto;
Pulsante fermo-immagine
Cavalletto

Telecamera integrata

Batteria ricaricabile agli in.ni di litio
Indicatore di carica

Ingresso per caricabatteria
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Writing
Stand
ECamera
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) Rechargeable
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5. Guida introduttiva

Accensipne | Spegnimento

Accensione : Premere e tenere premuto uno dei due tasti 2 g [EI per 3 secondi per
accendere il dispositivo,

Spegnimento: Premere e tenere premuto uno dei due tasti ¢

2

= E‘ﬂ per 3 secondi per
spegnere |l dispositive.

Dopo l'accensione dell’ Eye-C, la modalita di visualizzazione viene inizialmente impostato in

modalita a colori, Posizionare la croce tratteggiata ‘{-:‘ {che indica la posizione dell'obisttiva
della fotocamera) direttamente su un oggetto di destinazione e I' Eye-C & pronto per l'uso,

Cisono 5 livelli di ingrandimento digitale, premendo il Fulsante Ei. Limpostazione di
ingrandimento digitale sara cambiato tra questi 5 livelli,

L' ingrandimento ottico e digitale pud variare da 1,5 X-17X di ingrandimento.
- Alzandao il cavalletto si pud ottenere rispettivamente 2.5, 3.5X, 5x, 7x e 10x. di ingrandimentao.

- Con il cavalletto piegato lo zoom d' ingrandimento rispettivamente pud essere dx, 5.5x, BX,
11X e 17X,

- Gli utenti possono anche cambiare la distanza tra | ‘'obiettivo della fotocamera e l'oggetto di
destinazione per ottenere gradi intermedi di ingrandimento ottico.
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Per esempio, quando la lente del videoingranditore & distante 48mm dal documento che si
vugle leggers, lo 200m d' ingrandimento é 1.5x%, quindi premere per ottenere 2.5X, 3.5X, 45X, &
7X. rispettivamente.

Premere il pulsanta @ per selezionare le diverse modalita di colore sulle scherma del LCD. 11
videgingranditore & dotato di sette diverse modalita colore disponibili:

AADAQAN
1. Modalit a colori: Questa modalitd visualizza testi, immagini e oggetti a color,

2. Modalita contrasto bianco e nero: Questa modalith migliora primo piano il / sfonde contrasto.
Foto e testo verra visualizzato come testo nero su uno sfondo bianco.

3. Modalita contrasto negativo | Alto contrasto bianco su nero): Questa modalith inverte
limmagine positiva. Foto e testo verrd visualizzato come testo bianco su sfando nero.

4. Alto contrasto blu su sfondo giallo: Questa modalita visualizza il testo blu su sfondo giallo

5. Alto contrasto giallo su sfondo -hlu: Questa modalita visualizza il testo giallo su sfonde blu.

6. Alto contrasto blu sfendo bianco: Questa modalita visualizza il testo blu su sfondo bianco.

7. Alto contrasto giallo su sfondo nero: Questa modalita visualizza il testo giallo su sfondo nero,
Fermo Immagine

+ Premere e tengre premuto il tasto Ll per ottenere un fermo-immagine.

« Fremere di nuove il pulsante per uscire dalla modalita di fermo immagine,

+ Quando immagine & bloccata , la luce si spegne automaticamente per risparimiare energia..
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» Mella modalita Fermo Immagine, il video ingranditore, consente ,premendo, il pulsante
per ottenere l'ingrandimento necessario per la lettura del testo, & premendo il pulsante ‘\Q} per
ottenere I'adeguata modalith di contrasto per la visualizzazione del testo.

Scrittura (immagine)

Per poter agevolare la propria scrittura, aprire il cavalletto della parte posteriore dell’ Eye-C,

come nell’' immagine sottostante:

|
L_'I I * ‘e

Per uso con la mano sinistra, disporre |a lente del videsingranditore sul lato sinistra e poi
scrivere.

Impostazioni Luminosita (Immagine)

Premere e tenere premuto il pulsante _HI... per 3 secondi, nello schermo led del
videcingranditore verra visualizzata la barra di stato della luminosita.

Premere il tasto E per aumentare la luminosita. Pemere il tasto @ per diminuire la

luminosita.

Anche in questo case premere il tasto Hj per 3 secondi per tornare alla condizione di
funzionamento.
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Autospegnimento
Il videcingranditore Eye-C supporta la funzione di autospegnimente.

- Sotto la modalita di lavoro, se non si effettueranno operazioni entro 3 minuti, o schermo verra
automaticamente spento per risparmiare energia. Premendo un tasto qualsiasi, | Eye-C tornera

in funzione,

In modalita, il fermo-immagine, se non si effettuano operazioni entro 4 minuti, sard spento
automaticamente,

Mettere in carica il videsingranditore quando |a carica della batteria 51 esaurisce, sara visualizzato
sullo schermo un simbolo lampegagiante della batteria, ed una luce rossa lampeggiante che

avvita di ricaricare la batteria.
Indicatore della Batteria
| LED situati accanto al foro della ricarica "DV 5V & lNindicatore della batteria,
Stato dell'indicatore:
- Luce rossa lampeggiante significa: la batteria deve essere ricaricata;

- Luce verde lampeggiante significa: batteria & in fase di ricarica, una volta completata 1a ricarica,
la luce si spegne automaticamente

6. Caratteristiche

Campo d'ingrandimento 1.5%-17X
Livello d'Ingrandimento 5 Livelli
Modalita di Contrasto 7 modalita
Fermo Immagine si
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Ingrandimento fermo immagine
Funzione di scrittura

Capacita Batteria

Tepo di durata batteria

Tempo di ricarica batteria
Risparmio energetico

Periodo di garanzia della batteria
Dimensioni dello schermo LCD
Dimensioni del dispositivo

Peso

Adattatore di alimentazione Ingresso
Condizioni di funzionamento

Umnidita
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ricaricabile al litio - 3000mAR

4ore

4-5ore

si

12 mesi

43" TFTLCD

152%871°28 mm

2309

110-240 Volt

Temperatura Da-5°C a +40"C

< 7%, senza condensa









